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1. INSTALACION DE LA BASCULA

(D INDICADOR

() SUJECCION

/@ FIJADOR

@CONECTOR i g ® CABLE DE CELULA
() CABLE '

/@ TUBO ACERO INOX

I PLATO ACERO INOX

(fig.2)
BASCULA MONTADA
© SOPORTE @ BASTIDOR
TUBO
o PROTECTOR GUIAS

CELULA _

Q|
<N\@ CONECTOR DE F.A.
|9TERRUPTOR' J\@ CONECTOR CELULA

(fig.3)
TRASERA INDICADOR

(fig.1)
DIAGRAMA PARA LA INSTALACION

PROCESO DE INSTALACION

e (Quitar el protector de célula.

e Pasar el cable de célula pr el tubo de acero inoxidable y coloque este en
el soporte.

e Pase el cable a través de la sujeccion y coloque esta en el tubo.

e Coloque el indicador en la sujeccién mediante las guias y conecte el
conector de célula.

e Ajuste el indicador a su posicién y apriete el fijador.

e Ponga en marcha el indicador mediante el interruptor de la parte trasera.

e Pararecargar la bateria interna o para que la bascula funcione mediante
F.A. exterior utilice la F.A. que incorpora la bascula y conéctela a su
conector correspondiente.
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2. SEGURIDAD Y PREPARACION
AVISOS Y GUIAS DE LA ALARMA:

2.1.

2.2.

La pantalla y el teclado se deben limpiar con un pafio humedo, pero se
debe evitar mojar y limpiar estas dos partes en el agua.

En caso de que la bascula no esté en la posicion correcta de cero, pulsar
la tecla [ZERO] y la funcién de seguimiento de cero automatico se
activara.

Apagar mientras se esté usando cerca un teléfono mévil o productos
inalambricos. La pantalla puede parpadear una vez y luego volver a su
estado normal. Si esto no es asi, por favor reinicie el equipo.

Para la carga de la bateria se debe usar el adaptador suministrado junto
con la bascula.

Después de no usar durante mucho tiempo (mads de un afio), o cuando la
bateria recargable se descarga rapidamente después de una carga de
mas de 12 horas, se debe cambiar la bateria debido al envejecimiento.
Tenga en cuenta que si el signo "-LBAT-" aparece en la pantalla, la
bascula se debe recargar o se debe cambiar la bateria.

Cuando se utiliza la bascula, la carga no debe exceder la capacidad
maxima para evitar dafios.

FUNCION DE ALARMA:

Alarma de Sobrecarga

Cuando la carga en la plataforma supera las 9 divisiones de la capacidad
maxima, aparecera en la pantalla “------ “junto con un sonido “bip”, la
carga se debe quitar inmediatamente.

Alarma de Peso Bajo
Cuando exista un peso negativo en la plataforma o la célula de carga

tenga problemas, aparecera en la pantalla "ADL" junto con un sonido
llbip”.

Alarma de Carga

Cuando aparezca la luz de baja tension de la bateria, ha de dejar de usar
la bascula y recargarla con el adaptador suministrado durante mas de 12
horas.

Cuando haya terminado la recarga, la luz desaparecera y se puede apagar
el indicador.

Luz de la Alarma de Carga
Cuando el voltaje de la bateria sea bajo, la luz aparecera en rojo. Cuando
la bateria esté completamente cargada, en verde.
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3. DISPLAY Y TECLADO

CHARGE
D ©
>

MBACSA '
MODE <

SHIFT

Esta tecla se usa para alternar entre el modo de pesaje
normal y el modo de control de cantidad.

En el modo de Ajuste, esta tecla puede ser usada como
tecla para pasar al siguiente parametro.

Esta tecla se usa para cambiar las unidades en el modo
de pesaje normal.

En el modo de Ajuste, esta tecla puede ser usada como
tecla de desplazamiento

Esta tecla se usa para deducir el peso de la tara (caja o
contenedor etc. sobre la plataforma) del peso bruto.

En el modo de Ajuste, esta tecla puede ser usada como
tecla de decremento

Esta tecla se usa para poner o reajustar la escala en la
posicion correcta del cero para una operacion de pesada

ZERO exacta.

En el modo de Ajuste, esta tecla puede ser usada como
tecla de incremento
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4. OPERATIVA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

PUESTA EN MARCHA

Poner en la posicion ON el interruptor de encendido, el display mostrard
secuencialmente del 0 al 9 durante algunos segundos. Al final el valor
mostrado sera cero y se entrara en el modo de pesaje.

PUESTA A CERO

Si el valor del peso no es cero (la luz de cero no aparece) antes de pesar
pulsar la tecla [ZERO] para reajustar la escala en la posicidon correcta del cero
para una operacion de pesada exacta.

SELECCION DE UNIDADES

Selecciona la unidad de peso actual en el modo de pesaje presionando la
tecla [UNITS]. Hay 4 unidades de peso (kg, g (t), |b, oz) para ser
seleccionadas.

Nota: Diferentes indicadores estan con diferentes unidades.
TARA

Poner el contenedor dentro de la bascula y pulsar la tecla [TARE], en el
display se encendera el LED correspondiente, lo que significa que el peso del
contenedor ha sido deducido, (si el LED muestra que la bascula falla al volver
a cero, se debe pulsar la tecla [CERO] otra vez). Si la tara se ha de cancelar,
quite el contenedor y el display mostrara su peso en negativo, entonces
pulse la tecla la tecla [TARE].

COMPROBACION DE PESO

e Pulsar [CHECK], el display mostrara el valor superior y el simbolo “H”,
pulsar [UNITS], [TARE] o [ZERO] para introducir un valor.

e Pulsar [CHECK] de nuevo, el display mostrara el valor inferior y el simbolo
“L”, pulsar [UNITS], [TARE] o [ZERO] para introducir un valor.

e Ahora pulse [CHECK] otra vez para confirmar y volver la modo de pesaje
normal.

e Pulse la tecla [UNITS] para cambiar la posicion y establece el valor del
peso. Pulse [TARE] para aumentar el valor o pulse [ZERO] para disminuir
el valor.
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5. INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Mantenga pulsada la tecla [TARE] y encienda el indicador para entrar en la
configuracién del usuario. Pulse [CHECK] o [UNITS] para seleccionar el elemento

de ajuste. Pulse [ZERO] o [TARE] para seleccionar el modo de On/Off o
parametro.

5.1.

5.2.

AJUSTE DE LA UNIDAD

Esta funcidn sirve para establecer la unidad de peso. El usuario no puede
acceder a una unidad si esta esta inhabilitada.

Pulse [UNITS] para seleccionar la unidad y [TARE] para activar/desactivar la
misma. Pulse [CHECK] para entrar en el ajuste de ahorro de energia.

AJUSTE DEL AHORRO DE ENERGIA

Esta funcidn sirve para ajustar el tiempo de suspensién. La pantalla se
apagara automadticamente cuando el pesaje esté estable el tiempo
establecido y la bascula entrara en modo suspension.

La pantalla se encendera cuando haya un cambio de peso o cuando se pulse
una tecla.

Pulse [TARE] o [ZERO] para modificar el tiempo de suspension (la unidad es
el segundo). Cuando se ajusta en OFF, significa que la bascula no entrara en
modo suspension.
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5.3.

o
TN?E. [ TARE
CF 20«—25F J0< - X5P OFH
[ ZERO | ZERO|
CHECK ¥ - | L.IhIITS
LEd 1 LI OFF]

SELECCION DE LA ALARMA DEL CONTROL DE PESO

Esta funcidn sirve para establecer la alarma del control de peso. Pulse
[CHECK] para entrar en modo de ahorro de energia y en la pantalla
aparecerda "SP". Pulse [UNITS] para entrar en el modo de limite de peso y la
pantalla mostrara "LI".

Pulse [TARE] o [ZERO] para modificar el modo de la alarma. Pulse [CHECK]
para guardar y entrar en el siguiente ajuste: Ajuste del Brillo.

Nota: formas alarmantes a través del sonido:

1) "OFF": La alarma se apaga.

2) "ON1": Cuando el peso es menor que el limite inferior, se produce un
pitido lento. Cuando el peso es mayor que el limite superior, se produce
pitido rapido.

3) "ON2": Cuando el peso se encuentra entre los limites inferior y superior,
se produce pitido rapido, de lo contrario, no hay sonido.

4) "ON3": Cuando el valor del peso absoluto es menor que el limite inferior,
se produce pitido lento. Cuando el valor de peso absoluto es mayor que el
limite superior, se produce pitido rapido.

5) "ON4": Cuando el valor del peso absoluto se encuentra entre los limites
inferior y superior, se produce pitido rapido, de lo contrario, no hay
sonido

UNITS < '
. L 4 | TARE TARE | |
") R F----" | TRl
L:’ EF‘L -I'_—!Li Lit 1 _-l—_—--—_—~:_t UIJLJ'
ZERD ZERO)|

CHECHK

(td 3
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5.4.

5.5.

5.6.

VERSION 151111

AJUSTE DEL BRILLO DE LA PANTALLA

Esta funcidn sirve para seleccionar el brillo de la pantalla por defecto de la
maquina. Hay 1,2 y 3 niveles seleccionables. ("1" es el mas oscuro y "3" es el
mas brillante). Pulse [ZERO] y [TARE] para revisar el valor y pulse [CHECK]
para guardar y entrar en la siguiente configuracion: Ajuste de la Retencidn.

CHECK : .

i TARE } TARE.

[Fd Tle—2kbd Je—*>itd 3
ZERD _zEH-::f

CHECK)

Hd O

AJUSTE DE LA RETENCION

Esta funcidn sirve para activar/desactivar la funcidon de retencidon de peso.

ON nos indica que la funcidn de retencidn esta activada y OFF nos indica que
la funcidn de retencidn esta desactivada.

Pulse [ZERO] y [TARE] para revisar el modo. Pulse [UNITS] para entrar en la
configuracién de la desaparicion de la informacion o pulse [CHECK] para
entrar en la siguiente configuracién: Ajuste de la Comunicacion.

CHECK * | i.EEHD_ |
Hd  ONie—=Hd OFF)

EII~ECH: ‘# iUNII.S_

L1 HE 8

AJUSTE DE LA DESAPARICION DE LA INFORMACION

Esta funcidn sirve para ajustar el tiempo que permanecera el peso en el
indicador. "Xxd" significa: cuando el peso cambia xx divisiones (xx es el valor
ajustado), desaparecera la informacién del peso. Si la configuracion es TZ, la

informacion del peso sélo desaparecera cuando el peso sea menor que 9
divisiones.
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Pulse [ZERO] para revisar el valor. Pulse [UNITS] para entrar en el ajuste de la
velocidad de retenciéon o pulse [CHECK] para entrar en la siguiente
configuracion: Ajuste de la Comunicacion.

HE  Od- jl-in: A ,_'IJ_NI_T_S_',_:H}_ L_ﬁ"’”'m.|

CHECK } UNITS |

L He 0

5.7. AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE RETENCION

Esta funcidn sirve para ajustar la velocidad de retencion. Cuanto mas grande
sea el valor, mas lenta sera la velocidad. Pulse [ZERQO] para revisar el valor.
Pulse [UNITS] para entrar en el Ajuste de la Retenciéon o [CHECK] para entrar
en la siguiente configuracion: Ajuste de la Comunicacion.

i_unns r
i |ZERO | :ZEF{D| ~ I.Z.EREI l
Hr i »Hr === »Hr He

CHECK !L'N TS .

5.8. AJUSTE DE LAS COMUNICACIONES

5.8.1. MODO DE COMUNICACION SERIE
Esta funcidn sirve para ajustar el modo de comunicacién. Hay 4 modos:

Modo de transferencia continua
Modo de transferencia de respuesta
Modo de transferencia estable
Modo de impresion

Pwne

Pulse [ZERO] para seleccionar y pulse [UNIT] para entrar en el proximo
ajuste. O pulse [CHECK] para entrar en el ajuste de la unidad.
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[unis |

. [zero| |zerol -

L I e 2F0 y—
e o)

F3 00 Rdd 1

5.8.2. DIRECCION DE LA COMUNICACION SERIE

Esta funcidn sirve para seleccionar el nimero de maquina seleccionable.
Pulse [ZERO] para seleccionar la direccion. Dispone desde la maquina 1
hasta la maquina 25.

Pulse [ZERO] para seleccionar y pulse [UNIT] para entrar en el préximo
ajuste. O pulse [CHECK] para entrar en el ajuste de la unidad.

UNITS ; : :
= |zERD |zero ZERO |umits |

Hdd[ | —>Add ¢ —>Add 3 —>Rdd 5 |
rL.r--lITS |;_ o # r_r.l—En:h

b 9e000 OO0

5.8.3. COMUNICACION BPS

Esta funcidn sirve para seleccionar los baudios (BPS). Estan disponibles las
velocidades de 9600, 4800, 2400 y 1200. Pulse [ZERO] para seleccionar y
pulse [CHECK] volver al ajuste de la unidad.

UNITS | g : _ —
'_ L J | ZERD |ZERO | | ZERO _ ‘
bP SE00—»kP 4800—b cHOO—»b 1200
.IEIIdFI"..K.: _L.IHlTS ]
F9 o FC T
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6. FORMATO DE LOS DATOS DE COMUNICACION

El indicador usa la senal RS232. Una trama consta de 10 Bits.

VERSION 151111

BIT 01

BITO02 | BITO3 | BIT 04

BIT 05

BIT 06 | BIT 07

BIT 08

BIT 09

BIT 10

e BIT 01: Bit de Inicio

e BIT 02 ~ BIT 09: Bits de datos

e BIT 10: Bit de Fin.

El formato del modo continuo es el siguiente:

Byte |Notas Contenido

1 Inicio de trama 02H (STX)

2 Indicador de direcciéon |A~Z

3 Estado de la estabilidad |0 Estable / 1 Inestable

4 Signo de los datos +/-
5~10 |Datos 6 Bytes en Ascii

11 Sitio del punto decimal |De la derecha hacia la izquierda (0~5).
12~14 |Unidades Kg, g, Ib, oz

15 Alimentacion 0 normal / 1 bateria baja
16,17 |XOR Checksum 2 byte

18 Fina de trama 03H(ETX)

El formato de las unidades y de las senales de alalrma es el siguiente:

Limite superior Limite Inferior kg g Ib (o}
HI LO kg g Ib 0z
XOR=2®3®..... 14 ® 15

10
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Nota: si el checksum de cualquiera de los dos bytes es igual o menor a 9, se le
sumara 30H, por lo que el dato a enviar serd un numero en codigo ASCII.
Ejemplo, si el checksum es 6, le sumaremos 30H y obtendremos 36H y se enviara
un 6 en codigo ASCII. Si el checksum de cualquiera de los dos bytes es mayor a 9,
se le sumard 37H, por lo que el dato a enviar serd una letra en cédigo ASCII.
Ejemplo, si el checksum es B, le sumaremos 37H y obtendremos 42H y se enviara
una B en cdédigo ASCII.

. ESPECIFICACIONES Y UNIDADES DE CONVERSION

Capacidad: Aplicable a células de carga de 3 kg a 7500 kg
Divisiones: Desde 0.1 g hasta 1000 g.

Unidades: kg/g(t)/Ilb/oz

Resolucion: 1:30000

Sensibilidad: Uv/d<1

Respuesta: 3-5 segundos.

Display: Display de digitos de 25 mm de altura.

Tara: 100 % de la capacidad.

Alarma de Alarma automatica por software por encima de 9
Sobrecarga: divisiones de la capacidad.

Capacidad de
Sobrecarga:

Alimentacion:

Auto protegido por encima del 125 % de la capacidad.

Bateria recargable DC 6V 4Ah.
Adaptador AC220V /DC10V.

Consumo: 90 mA.

Temperatura: Almacenamiento = -10 ~ + 50 ©C.
Utilizacion = 0 ~ 40 °C.

Humedad: Almacenamiento = 5% ~ 90 % H.R.

Utilizacién = 10% ~ 80 % H.R.

Conversion de Unidades:

lkg = 1000g

1lb = 453,59237¢g

loz = 28,249523125¢g
1HL = 605g

1 t(TOLA)(INDIA) = 11,6638038¢g

11
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8. CONEXIONADO DEL CABLE DE CELULA

PIN 1 2 3 4

SIGNIFICADO V+ V- e+ €-

9. INSTRUCCIONES DE MONTAIJE

Primeramente pasar el cable (6) a través de la columna (7), y luego insertela en
la base, apretando el tornillo.

e Después pasar el cable (6) a través del soporte (3).

e Entonces inserte el soporte (3) en las pestafias (8) del indicador.
e Conecte la célula de carga (2) con la interfaz (9).

e Ajuste el soporte (3) en la posicidn correcta, y luego fijelo.

. 1 Indicador
2 conector de célula
3 Soporte
o fﬁgg; 5 Fijador

9 Interface -\ - V) N .8 Pestafias
4cable’ W _gcable ﬁr_’_‘l—“
TRI:
. | 7 Columna /9 Interface
fig. 2 fig. 3

fig. 1

12
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10. AVERIAS Y SOLUCIONES

VERSION 151111

AVERIA

RAZON

SOLUCION

No se ve nada al poner
en marcha.

Bateria baja o estropeada

Cargue o sustituya la
bateria

Interruptor de encendido
roto

Reemplace el interruptor

Placa de alimentacion
rota

Contacte con el
distribuidor

Peso Inestable

Compruebe si la sefal
célula de carga es normal

Cambie la célula de carga

Compruebe si recibe
sefal desde la célula de
carga

Compruebe las
conexiones del conector
de célula

Bateria Baja

Cargue la bateria

No hay cero después del
autotest

Bateria Baja

Cargue la bateria

La conexidn de los cables

Compruebe las

incompleta

pantalla roto.

interiores se ha roto conexiones

Placa AD esta rota Contacte con el
distribuidor

Operacion de tecla no Teclado roto o Contacte con el
valida o pantalla controlador IC de Ia distribuidor

13
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